
EL-WEMクイックスタートガイド
ワイヤレス室内空気質モニター あなたのデータを、いつでも、どこでも
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お使いになる地域に適したプ
ラグタイプを選択し、電源に取
り付けてください。 少し角度を
付けて差し込み、押して回転さ
せ、所定の位置に固定してくだ
さい。
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デバイスを接続し、電
源ボタンを押します。 
ビープ音が鳴り、ステ
ータスリングがカラー
表示を始めます。EL-
WEM起動中は青色に
点滅します。 20秒後ス
テータスリングが緑色
に変わり、デバイスが
動作していることを示
します。

EL-WEMで周囲の空気を測定時、ステータスリングが、室内空気質を大変良いから大変悪い
まで、5つのレベルでカラー表示します。
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EL-WEMで空気質を測定
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デバイスをEasyLogCloudに接続すると、インターネットに接続されたデバイス、またはEasyLogアプリにて、どこ
からでもデータが表示できます。既に EasyLog Cloudアカウントをお持ちで、アプリがインストールされている場
合は、直接セクション7にお進みください。
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EL-WEMをクラウドに接続

easylogcloud.comにアクセスし“今すぐ       
                                サインアップ“をクリック
して、スターターアカウント（機能が制限さ
れています）またはプロフェッショナルア
カウント（利用可能なすべての機能が得ら
れます）を選択します。

EasyLog Cloudアプリをダウン
ロードし、インストールします。
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7 EasyLogCloudアカウントのログインを
使用してアプリにサインインします。

“デバイスのセットアップ”を選択し、次
に“EL-WEM”を選択し、アプリ画面の指
示に従います。 デバイスがクラウドに
接続されたら、電子メール、SMSによる
アラーム通知の設定や、ステータスリン
グとサウンダーの日々のお休みモード
時間の設定ができます。またその他の
多くの高度な機能が利用できます。

画面の指示に従いアカウントの設定
をします。
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本製品は、8歳以上のお子様や、身体的、感覚的、知的障害のある方、経験と知識が不足している方も、本製品の安全な使い方に関する監督、指示を受け、
その危険性を理解された上で、ご使用になれます。 お子様が本製品で遊ばないよう気を付けてください。お子様による 清掃およびメンテナンスは、大人
の監督なしでは行わないでください。 本製品は、必ず製品に表示された安全超低電圧で供給してください。 本製品に含まれるバッテリーの交換は、必ず
専門技術者にご依頼ください。 警告：バッテリーの充電には、必ず本製品に付属の電源型番ICP06C-050-1000Bをご使用ください。
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